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Zawiadomienie o zmianie treści specyfikacji istotnych   

warunków zamówienia 

Działając na podstawie  art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Wojewódzki 

Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach zawiadamia, iż dokonał zmiany 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego nr sprawy WIW-AD-I.272.53.2014 na dostawę testu 

immunoenzymatycznego (ELISA) do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi 

wścieklizny dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Zmianie ulega:  

1) Rozdział XVII SIWZ – zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszego 

zawiadomienia.  

2) Załącznik nr 6 do SIWZ – zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszego 

zawiadomienia.  

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania ofert do dnia  

17 czerwca 2014 do godziny 9:30. Otwarcie ofert nastąpi dnia 17 czerwca 2014  

o godzinie 10:00.  

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Rozdział XVII SIWZ (po zmianie), 

2) Załącznik nr 6 do SIWZ (po zmianie). 

 

       Wykonawcy 

  wszyscy 

Nasz znak:  WIW-AD-I.272.53.2014 

Siedlce, dnia 11 czerwca 2014 r. 



  
 

   

Załącznik nr 1 

ROZDZIAŁ XVII SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów immunoenzymatycznych (ELISA) do wykrywania przeciwciał 

przeciwko wirusowi wścieklizny dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie w następujących ilościach i o 

następujących parametrach technicznych: 

1. Test immunoenzymatyczy (ELISA) umożliwiający wykrywanie przeciwciał przeciwko wirusowi 

wścieklizny. 

a) Ilość zamawiana: 35 zestawów (zestaw: 2 płytki 96 dołkowe). 

b) Test musi charakteryzować się wysoka czułością i specyfikacją (powyżej 95,5%).  

c) Zamawiający wymaga, aby test zawierał wszystkie niezbędne do wykonania testu odczynniki, kontrole oraz 

opłaszczone 96-dołkowe dzielone płytki. 

d) Każde opakowanie zbiorcze testu musi być oznaczone numerem serii oraz okresem przydatności do użytku. 

e) Okres przydatności do użycia nieotwartych testów nie może być krótszy niż 8 miesięcy od dnia dostawy. 

f) Zamawiający wymaga aby  do Wykonawca do dostawy dołączył: certyfikat jakości który musi zawierać m.in. 

nr serii, data ważności; wyniki badania surowic kontrolnych dołączonych do zestawu; instrukcję w języku 

polskim. 

g) Test musi być umieszczony w „Wykazie wyrobów do diagnostyki in vitro prowadzony przez Głównego Lekarza 

Weterynarii”. 

2. Zestaw surowic kontrolnych  do testu  immunoenzymatycznego (ELISA) umożliwiającego wykrywanie 

przeciwciał przeciwko wirusowi wścieklizny. 

a) Ilość zamawiana: 7 zestawów (zestaw: 3x 0,3ml – zestaw zawierający 3 surowice  o różnym poziomie 

przeciwciał). 

b) Zamawiający wymaga aby  do Wykonawca do dostawy dołączył: Certyfikat jakości który musi zawierać m.in. 

nr serii, data ważności, wyniki badania. 
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Załącznik nr 2 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

Nr sprawy: WIW-AD-I.272.53.2014 

 

SPECYFIKACJA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 

testów immunoenzymatycznych (ELISA) do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi wścieklizny dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej 

w Warszawie oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia charakteryzuje się poniższymi parametrami: 

 

Test immunoenzymatyczy (ELISA) umożliwiający wykrywanie przeciwciał przeciwko wirusowi wścieklizny. 

Producent* ………………….………………………………………………….…………………………………………………….……………………………………………… 

Numer katalogowy producenta *…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………….. 

LP Parametry Zmawiającego Oferowane parametry przez Wykonawcę* 

1 Zestaw: 2 płytki 96 dołkowe. 
 

2 Test musi charakteryzować się wysoka czułością i specyfikacją 

(powyżej 95,5%). 

 

3 
Zamawiający wymaga, aby test zawierał wszystkie niezbędne do 

wykonania testu odczynniki, kontrole oraz opłaszczone 96-

dołkowe dzielone płytki. 

 

4 Każde opakowanie zbiorcze testu musi być oznaczone numerem 

serii oraz okresem przydatności do użytku. 

 

5 Okres przydatności do użycia nieotwartych testów nie może być 

krótszy niż 8 miesięcy od dnia dostawy. 
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6 

Zamawiający wymaga aby  do Wykonawca do dostawy dołączył: 

certyfikat jakości który musi zawierać m.in. nr serii, data 

ważności; wyniki badania surowic kontrolnych dołączonych do 

zestawu; instrukcję w języku polskim. 

 

7 Test musi być umieszczony w „Wykazie wyrobów do diagnostyki 

in vitro prowadzony przez Głównego Lekarza Weterynarii”. 

 

*do wypełnienia przez Wykonawcę, zapisy „Tak”, „Zgodnie”, czy „Spełnia” „Jak obok”   nie będą akceptowane, należy podać rzeczywisty oferowany 

parametr. 

Zestaw surowic kontrolnych  do testu  immunoenzymatycznego (ELISA) umożliwiającego wykrywanie przeciwciał 

przeciwko wirusowi wścieklizny. 

LP Parametry Zmawiającego Oferowane parametry przez Wykonawcę* 

1 
Zestaw: 3x 0,3ml – zestaw zawierający 3 surowice  o różnym poziomie 

przeciwciał. 

 

2 
Zamawiający wymaga aby  do Wykonawca do dostawy dołączył: 

Certyfikat jakości który musi zawierać m.in. nr serii, data 

ważności, wyniki badania. 

 

*do wypełnienia przez Wykonawcę, zapisy „Tak”, „Zgodnie”, czy „Spełnia” „Jak obok”   nie będą akceptowane, należy podać rzeczywisty oferowany 

parametr 

 
 

 

__________________ dnia __ __ 2014  rok 

        ___________________________________ 
(pieczęć i podpis Wykonawcy) 

 


