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INSPEKCJA WETERYNARYJNA

MAZOWIECKI WOJEWODZKI
LEKARZ WETERYNARII
Pawet Jakubczak
WYKONAWCY
- WSZYSCy -
Nasz znak: WIW-AD.272.10.2019
Dot. sprawy nr: pismo z dnia:

Wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z pézZniejszymi zmianami)
Wojewodzki Inspektorat Weterynarii z siedziba w Siedlcach przesyta odpowiedz na
zadane pytanie Wykonawcy dotyczace tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego nr sprawy
WIW-AD.272.10.2019 na dostawe testow ELISA do badaf serologicznych dla
Zakladu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie — Pakiet 3: Dostawa testéow
ELISA do wykrywania przeciwcial przeciwko wirusowi afrykanskiego pomoru
Swin:
Pytanie nr 1: Zgodnie z Wykazem wyrobéw do diagnostyki in vitro stosowanych w
medycynie weterynaryjnej, ktory prowadzi Gléwny Lekarz Weterynarii dla celow
diagnostyki serologicznej afrykanskiego pomoru s$win aktualnie wpisane sg 2
zestawy Elisa: produkcji f-my INGENASA- Hiszpania, oraz I[Dvet-Francja.
INSTRUKCJA GLOWNEGO LEKARZA WETERYNARII NR GIWPR-02010-18/2018
dot. laboratoryjnej diagnostyki afrykanskiego pomoru swifi( ASF) opisuje procedury
wykonania badania przy uzyciu ww. zestawdw. Zgodnie z opisem (opartym na
instrukcji wykonania badania) istnieje réznica w ilosci probek, ktére mozna zbadaé
przy uzyciu kazdego z zestawow: - uzycie zestawu f-my INGENASA zawierajacego 5
plytek pozwala na zbadanie 230 probek (naktadanie badanej probki do 2 dotkéw

plytki); - uzycie zestawu f-my IDvet zawierajacego S plytek pozwala na zbadanie
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460 probek (naktadanie badanych préb do pojedynczych dotkéw). To przektada sie
na roznice kosztow badania jednostkowej probki. Koszt badania pojedynczej probki
jest dwukrotnie wyzszy w przypadku uzycia zestawu f-my INGENASA. W zwigzku z
powyzszym zestawy te nie sg réwnowazne ze wzgledu na ilos¢ prébek, ktére mozna
przebada¢ przy ich uzyciu. Przyjecie w opisie specyfikacji przetargowej jednostki
miary, jaka jest probka- zamiast zestaw — pozwoli na jednoznaczne poréownanie
przedstawianych ofert. Wnosimy o rozwazenie zmiany jednostki miary celem
zapewnienia rownowaznosci ofert.

Odpowiedz nr 1: Zamawiajacy nie wyraza zgody. Zgodnie z najnowszg wiedzg
zamawiajacego oba zestawy umozliwiaja wykonanie takiej samej ilosci oznaczen.

W zwiazku z powyzszym oba zestawy sg poréwnywalne.
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