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Wykonawcy 

  - wszyscy - 

 

Zawiadomienie o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

 Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), Wojewódzki 

Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach zawiadamia, iż dokonał zmiany treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, nr sprawy: WIW.AD.I.272.89.2012, na dostawę materiałów różnych i 

wyposażenia dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. 

Zmianie ulega: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Rozdziale XVII SIWZ w poz. 4 i 5, zgodnie 

z treścią Załącznika nr 1 do niniejszego zawiadomienia. 

2. Załącznik nr 6 do SIWZ w części poz. 3, 4, 5, zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do 

niniejszego zawiadomienia. 

3. Załącznik nr 7 do SIWZ w części poz. 4, 5,  zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do 

niniejszego zawiadomienia. 

 W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia            

23 października 2012 roku, do godziny 09:30. Otwarcie ofert nastąpi dnia 23 października 

2012 roku, o godzinie 10:00. 
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         Załącznik nr 1 

Nr sprawy: WIW.AD.I.272.89.2012 

 

ROZDZIAŁ XVII SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla poz. 4 i 5. 

Lp. Przedmiot zamówienia Wymagane parametry techniczne 
Ilość 

zamawiana 
J.m. 

Wielkość 
J.m. 

Wymagany 
termin 

gwarancji 

Dokumenty 
wymagane przy 

dostawie towaru. 

4. 

Mikroprobówka do PCR 
o poj.0,5 ml, 
np. produkt firmy 
Eppendorf nr katalogowy 
0030121570. 

— Cienka ścianka, 
— duża przejrzystość, 
— matowe pole do opisu, 
— duża szczelność, 
— do stosowania w termocyklerze, 
— sterylne. 

1000 szt. sztuka — 
min. 12 miesięcy 
od dnia dostawy 

Atest na nieobecność 
DNA, DNaz, RNaz 
oraz inhibitorów 
PCR. 

5. 

Probówki typu 
Eppendorf do PCR 
poj.1,5 ml, np. produkt 
firmy Eppendorf nr 
katalogowy 0030121589. 

— konstrukcja pokrywki zabezpieczająca 
przed przypadkowym otwarciem, 

— sterylne. 
3000 szt. sztuka — 

min. 12 miesięcy 
od dnia dostawy 

Certyfikat jakości 
zawierający 
informacje o   
czystości  do technik 
PCR. 
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Załącznik nr 2 

Nr sprawy: WIW.AD.I.272.89.2012 

 

SPECYFIKACJA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla poz. 3, 4, 5. 

 

Lp. Przedmiot zamówienia Opis - wymagane parametry techniczne 
Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia* 

Parametry techniczne 
Producent/  

nr katalogowy 
Termin 

gwarancji 

3. 

Końcówki pasujące do 
pipet jednokanałowych 
firmy Eppendorf                          
o poj. 2-20 µl, 
np. nr kat. 0030077539 
firma Eppendorf. 

— Końcówki o zakresie 2-20µl, 
— sterylne, 
— niepirogenne, 
— dwie warstwy filtracyjne, 
— pakowane w statywy i pudełka po 96      

końcówek, 
— przeznaczone do pracy techniką PCR, 
— długość końcówki 53 mm 
— Dostarczone końcówki powinny: 
 gwarantować poprawną współpracę z 

pipetami firmy Eppendorf, 
 posiadać udokumentowaną możliwość 
uzyskania parametrów pipetowania podanych 
przez producenta pipet jednokanałowych firmy 
Eppendorf, (nieprecyzja i niedokładność 
wyznaczone zgodnie z Normą  
PN EN ISO8655-2). 

   

4. 
Mikroprobówka do PCR o 
poj. 0,5 ml, np. produkt 

— Cienka ścianka, 
— duża przejrzystość, 
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firmy Eppendorf nr 
katalogowy 0030121570 

— matowe pole do opisu, 
— duża szczelność, 
— do stosowania w termocyklerze, 
— sterylne. 

5
5. 

Probówki typu Eppendorf 
do PCR poj.1,5 ml, np. 
produkt firmy Eppendorf 
nr katalogowy 0030121589. 

— konstrukcja pokrywki zabezpieczająca 
przed przypadkowym otwarciem, 

— sterylne. 
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         Załącznik nr 3 

Nr sprawy: WIW.AD.I.272.89.2012 

 

HARMONOGRAM DOSTAW dla poz. 4 i 5. 

 

Miejsce realizacji:  Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Oddział Terenowy w Ostrołęce ul. Składowa 8 a. 

 

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość zamawiana 
Termin dostawy 

14 dni od dnia podpisania umowy 

4 
Mikroprobówka do PCR o poj.0,5 ml, np. produkt 

firmy Eppendorf, nr katalogowy 0030121570. 
1000 sztuk 1000 sztuk 

5 

Probówki typu Eppendorf do PCR poj.1,5 ml, 

np. produkt firmy Eppendorf nr katalogowy 

0030121589. 

3000 sztuk 3000 sztuk 
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